
Ч Т О  Н О В О Г О  О Ж И Д А Е Т С Я  В  

Т Е С Т И Р О В А Н И И  Т Б  

И Н Ф Е К Ц И И ?
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К О М П Л Е К С Н А Я  С Т Р А Т Е Г И Я  С  А К Ц Е Н Т О М  Н А  Б О Л Е Е  А К Т И В Н О Е  В Ы Я В Л Е Н И Е  С Л У Ч А Е В  И  

П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К О Е  Л Е Ч Е Н И Е  Т Б  О С Т А Е Т С Я  К Л Ю Ч О М  К  Л И К В И Д А Ц И И  Б О Л Е З Н И

- Систематические меры по отслеживанию 

контактов

- Комплексные стратегии для групп с 

высоким риском

- TПT и поддержка пациентов

- Однако… Количество людей, которых 

необходимо пролечить, является очень 

высоким для стратегий, основанных на 

современных технологиях.
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А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Е  И Л И  В Ы С О К О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н Ы Е  С И С Т Е М Ы  I G R A

LIAISON® QuantiFERON®-TB Gold Plus

Стандартный забор крови QFT

Обнаружение гемолюминесценции IFNg

16-24 часа инкубации

1 час анализа, 25 тестов в час

VIDAS® TB-IGRA, Biomérieux
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Т Е Х Н О Л О Г И И  Л А Т Е Р А Л Ь Н О Г О  П О Т О К А

QIAreach, Qiagen 

1 IGRA пробирка для 
латерального потока 
флюоресценции;

16-24 часа инкубации;

Время чтения 20 мин;

8 анализов в концентраторе с 
батарейным питанием;

Полуколичественный;

Подключение LIMS

iCHROMA IGRA-TB, Boditech

3 E/C пробирки для латерального 

потока флюоресценции;

16-24 часа инкубации;

15 минут до результата;

iCHROMA II работает от батареи;

iCHROMA 50, 60 тестов в час;

Маркировка CE

IP-10 release assay, rBiopharm

3 пробирки, пептидный антиген;

16-24 часа инкубации;

IP-10 цели;

3-полосный тест на латеральный 

поток

Нет необходимости в 

интерпретации

Standard F TB-Feron, SD

3 пробирки, белковый антиген;

латеральный поток 

флюоресценции;

16-24 часа инкубации;

15 минут до результата;

Маркировка CE



5

Н О В А Я  I G R A Н А  О С Н О В Е  E L I S A

LIOFeron®TB/LTBI, Lionex

4 E/C пробирки с 

аланиндегидрогеназой Ag (CD8);

16-24 часа инкубации;

2,5 часа до результата;

Маркировка CE

Avansure TB, LG Chem

Те же 3 пробирки что и для i3;

16-24 часа инкубации;

2 часа времени анализа;

Маркировка CE

Standard E TB Ferron, SD 

Biosensor

3 E/C пробирки, протеины;

16-24 часа инкубации;

2,5 часа до результата;

Маркировка CE
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С П Е Ц И Ф И Ч Е С К И Е  К О Ж Н Ы Е  П Р О Б Ы

C-Tb кожный тест, Serum 

Institute, Индия

dESAT-6+CFP10;

48-72 часа инкубации;

Начало отсчета 5 мм;

Холодовая цепь 2 -8C;

Ожидаемый запуск в обороот в 

2021 г.

C-TST, Anhui Zhifei Longcom

Biopharmaceutical Co.,Ltd

ESAT-6-CFP10 гибридный белок;

48-72 часа инкубации;

Начало отсчета;

Холодовая цепь 2 -8C;

Имеется в продаже в Китае;

Диаскинтест, Generium

ESAT-6-CFP10 гибридный белок;

48-72 часа инкубации;

Любое уплотнение;

Холодовая цепь 2-8C;

Доступен в продаже в России и 

соседних странах

Ruhwald et al, Lancet RM 2017

Aggerbeck et al, PlosOne 2018

Nikitina et al Int J Infect Dis 2019
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А Н А Л И З Ы  Н А  З А Р О Ж Д А Ю Щ И Й С Я  Т У Б Е Р К У Л Е З ?

7

Cepheid картридж на 
определение хоста

QuantumDx, RISK6

Biomérieux FilmArray® 

транскриптомный анализ

RISK11 выявляет 

превалентный ТБ и 

прогнозирует развитие ТБ

Однако… лечение режимом 

3HP лиц, инфицированных 

сигнатурой RISK11, не снизило 

прогрессирование ТБ

Scriba et al Lancet ID 2021
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К Л Ю Ч Е В Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я

На рынок выходит много новых тестов 

IGRA и кожных тестов

• Автоматизация

• Скорость

• Легкость в использовании

Остаются серьезные пробелы

• По-прежнему нет четкого пути к 

разработке новых тестов на 

зарождающийся (бессимптомный) ТБ

• Пока немного новых предложений для 

использования среди ЛЖВ и у детей


